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Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich 
 
zawiadamia: 
 
najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

na 
sprzedaż i dostawę 

testów kasetkowych wykrywających wirusa SARS-CoV-2 
 
 kryterium A: cena 
 kryterium B: termin dostawy 
  

jest oferta złożona przez: 
 

 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BOR-POL Mariusz Borkowski 

Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice 
 

ilość uzyskanych punktów: 100 
uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza 

 
 
 
ponadto otrzymano oferty z: 
PPHU LIMARCO Lidia Ziajkowska   ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo  
  ilość uzyskanych punktów: 96,77 
 

ALPHA DIAGNOSTICS sp. z o.o.   ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa 
   oferta wykonawcy została odrzucona 
 uzasadnienie: 
 zaoferowany produkt nie spełnia wymagań Zapytania ofertowego. 

1. Zamawiający wymagał, aby w  zestawie znajdowała się kontrola dodatnia i ujemna, statyw na probówki. 
Test oferowany przez Alpha Diagnostics NIE ZAWIERA w zestawie kontroli dodaniej i ujemnej. 
 Dowód: metodyka, rozdział „Skład opakowania”. 

2. Zamawiający wymagał braku konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej. 
Test oferowany przez Alpha Diagnostics WYMAGA wyjmowania wymazówki. 
 Dowód: metodyka, prozdział „Procedura przygotowania próbki”, punkt 6. 

3. Zamawiający wymagał, aby test posiadał status EUL WHO. 
Oferowany przez Alpha Diagnostics test produkowany przez Healgen NIE POSIADA STATUSU EUL WHO. 
 Dowód: brak testu na liście - https://extranet.who.int/pqweb/key-resources/documents/who-emergency-use-
 listing-vitro-diagnostics-ivds-detecting-sars-cov-2-2 

4. Zamawiający wymagał wymazówki do poboru z nosogardzieli łamiące się w łatwy sposób. 
Test oferowany przez Alpha Diagnostics NIE POSIADA łamiącej się wymazówki. 
 Dowód: brak o tym wzmianki w metodyce. 

 

AMP Polska sp. z o.o.   Aleja Pokoju 78, 31-564 Kraków 
   oferta wykonawcy została odrzucona 
 uzasadnienie: 
 zaoferowany produkt nie spełnia wymagań Zapytania ofertowego. 

1. Zamawiający wymagał, aby w  zestawie znajdowała się kontrola dodatnia i ujemna, statyw na probówki. 
Test oferowany przez AMP MED NIE ZAWIERA w zestawie kontroli dodatniej i ujemnej, jest osobno 
dodawana. 
 Dowód: metodyka, rozdział „Skład opakowania”. 

2. Zamawiający wymagał braku konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej. 
Test oferowany przez AMP MED WYMAGA wyjmowania wymazówki. 
 Dowód: metodyka, rozdział „Przygotowanie próbki”, punkt 6 

3. Zamawiający wymagał, aby test posiadał status EUL WHO. 
Oferowany przez AMP MED test produkowany przez Ameda NIE POSIADA STATUSU EUL WHO. 
 Dowód: brak testu na liście - https://extranet.who.int/pqweb/key-resources/documents/who-emergency-use-
 listing-vitro-diagnostics-ivds-detecting-sars-cov-2-2 

4. Zamawiający wymagał wymazówki do poboru z nosogardzieli łamiące się w łatwy sposób. 
Test oferowany przez AMP MED NIE POSIADA łamiącej się wymazówki. 
 Dowód: brak o tym wzmianki w metodyce. 

 


